Kurzanleitung

QuikRead go® easy CRP

Entfernen Sie die

Aluminiumfolie von
der Kivette. Achtung: die
Klvette nur in der oberen
Halfte berihren.

Bitte schliefien Sie die

Klvette fest mit dem
easy CRP Reagenzstopfen.
Den tilrkisfarbenen innere
Teil des Stopfens dabei
nicht herunterdriicken.
Starten Sie bitte den Test
innerhalb von 2 Stunden.

AIDIAN

2 Halten Sie den
QuikRead go Sample
Collector 10yl fast hori-
zontal und entnehmen Sie
die Blutprobe, indem Sie
die Spitze des Probenneh-
mers knapp unterhalb der
Oberflache des Blutstrop-
fens halten. Fiillen Sie die
Kapillare vollstédndig auf.

Wahlen Sie Messen
5 auf dem Display des
QuikRead go Instruments.
Setzen Sie die Kiivette mit

dem Barcode nach vorne
gerichtet in das Kivetten-
fach ein.

Achtung! Uberpriifen

Sie die Kapillare, ob diese
vollsténdig gefullt ist.

Den Probennehmer nicht
abwischen! Wenn sich zu viel
Blutprobe auf dem Proben-
nehmer befindet, entsorgen
Sie den Probennehmer.

CRP 5.2 vin

easy CRP

Nach Abschluss der

Messung wird das
Ergebnis auf dem Display
angezeigt. Die Kuvette
fahrt automatisch aus dem
Kivettenfach zur Entnahme
heraus.

Fiihren Sie den
Probennehmer
innerhalb 2 Minuten in die
Kivette ein.

Bitte lesen Sie
die Bedienungs-
anleitung, bevor
Sie einen Test
durchfuhren.
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Lagerung des ungedffneten Kits bei 2-25°C bis zum aufien
aufgedruckten Verfallsdatum.

Verschlossene Schutzfolie bei 2-25°C: bis zum angegebenen
Verfallsdatum. Verschlossene Kiivetten nach Anbruch der Schutzfolie
bei 2-8°C: 6 Monate; bei 18-25°C: 3 Monate.

Die Pufferlésung sollte 18-25°C Raumtemperatur haben, die Probe
bleibt in der Pufferlésung 2 Stunden stabil. Fiihren Sie den Test
innerhalb von 2 Stunden nach Offnen der Kiivette durch.

Lagerung des ungedffneten Behalters bei 2-25°C bis zum aufien
aufgedruckten Verfallsdatum des Kits. Nach dem ersten Offnen
bei 2-25°C flir 6 Monate haltbar.

Lagerung bei 2-25°C bis zum aufBen aufgedruckten Verfallsdatum
der Sample Collector 10pl Box.

Ungeodffnetes Flaschchen bei 2-8°C bis zum Verfallsdatum haltbar.
Geoffnetes Flaschchen bei 2-8°C 2 Monate haltbar.

Produkt Art.-Nr.

QuikRead go easy CRP Tests inkl. Sample Collector 10pl 153287
QuikRead go CRP Control Low* 153765
QuikRead go CRP Control* 153764
QuikRead go CRP Control High* 153763
QuikRead go Instrument 133893
QuikRead go Sample Collector 10pl 163211

* Bitte beachten Sie, nicht alle Kontrollen sind in Deutschland lieferbar.
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